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VISTOS: lo dispuesto en el D.F.L. N° 1, del 2005, del Ministerio de

Salud, que aprobé la Ley Organica de dicha Secretaria de Esta(jo; en los al:ticuloso1 ,03, 9, 82y 86 del 9173;
N° 725/68 del Ministerio de Salud, que aprobé el Codigo Sanitario; en el artlculg 1°N 36 Qel D.F.L N .
del Ministerio de Salud, que “Determina las materias que requieren autori2301§n sanltar!a gxpresa ; e'n 2|
D.S. N° 133/84, que aprueba el “Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radlactlvag 0 equipos
generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempefie en ellas, u opere ta.lcjzs eqw.po's y otras
actividades afines’, en el D.S. N° 03/85, que aprueba el “Reglamento de proteccion raqlologlca de
instalaciones radiactivas”, ambos del Ministerio de Salud: en la Circular N° B33/37 del Ministerio de Salud,
Decreto N° 66/2014 del MINSAL que designo SEREMI de Salud Regién del Biobio; las facultades que me
confiere la Resolucién Exenta N° 6596/29-01-2014, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO: Estos antecedentes; la solicitud N° 128 del 04 de
Abril del 2016, presentada por MEGASALUD S.A., RUT N° 96.942.400-2, representada por Don (a) Rodrigo
Guajardo Arriagada, RU NN, con domicilio en (G

mediante la cual solicita autorizacién de Operacion de una Instalacion Radiactiva de 22 categoria;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me concede la ley, dicto
la siguiente:

RESOLUCION

1. AUTORIZASE la Operacién de una Instalacion Radiactiva de 22 categoria que cuenta con un equipo de
Rayos X, del tipo médico Tomografo Axial Computado, marca: SIEMENS, modelo: SOMATON, afio
fabricacion 2015, N° Serie de Tubo: 79020, con un kilovoltaje peak maximo de 70 Kvp y una corriente maxima
de 345 mA, instalado con domicilio Freire N° 1545 Comuna de Concepcién, de propiedad de
MEGASALUD S.A., ya individualizada.

2. Cualquier modificaciéon respecto de los antecedentes presentados y de las condiciones en que ha sido
autorizada la instalacién, a saber, traspaso a cualquier titulo, cambio del tubo de rayos x, ampliaciones o
dependencias diferentes a las existentes, ejercicio de otra actividad no autorizada, traslado, cierre temporal o
definitivo, entre otras, no sera amparada por la presente Resolucion y dichas eventualidades deberan ser
oportunamente comunicadas y aprobadas por esta SEREMI de Salud.

3. La presente autc_)rizaci()n tiene una vigencia de tres afos, a contar desde la fecha de su emision, de
conformidad a lo ldlspuesto en el articulo 7° del Codigo Sanitario, siendo automatica y sucesivamente
prorrogada por periodos iguales, mientras no sean expresamente dejados sin efecto.

Distribucién:

Resolucion N° 380/07-04-2016
Interesado

Unidad de Salud Ocupacional



